
 

 

 Medtronic Mini Med 720G انسولین  پمپ ی کاربر لعملادستور
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 فهرست 

 

 دهنده پمپ اجزای تشکیل  •

 Menu های گزینه  •

  Basal Insulinانسولین پایه  •

 Bolus Wizardبولوس  غذایی  •

 ازی مراحل نصب و راه اند •

 هشدارها  •
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 پمپ:  هدهنداجزای تشکیل

های  انسولین را از طریق ست تزریق، بر اساس تنظیمات ارائه شده توسط متخصص مراقبت  :  MiniMed 720G پمپ •

 .رساندبهداشتی شما، به بدن شما می

این ست انسولین را هنگام خروج از پمپ   د. شویک ست تزریق هم به پمپ و هم به بدن شما متصل می: ست تزریق  •

 . ده دمی بدن حمل کرده و تحویل

گیرد تا انسولین بتواند از طریق ست تزریق به بدن شما  پر شده و در پمپ قرار می  رالاثسریع   مخزن با انسولین  زن:مخ  •

 .منتقل شود

 

  کاربری کلیدهای پمپ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات شماره کلید

 ها برای تایید کردن گزینه 1

 برای کم یا زیاد کردن مقدار در تنظیمات  برای بالا یا پایین رفتن در صفحه و 2

 شوید. می Menuبا یکبار زدن وارد  -شودپمپ خاموش میصفحه با نگهداشتن  3

 گردد می  برای بازگشت به صفحه قبل و با فشاردادن و نگهداشتن به صفحه اصلی باز 4

 دهنده هشدار  نشان 5

 . بولوس تزریق شده استطریق از بدن که  مقدار انسولین فعال در 6
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Standby : 

برای .  شودیم  کیوجود نداشته باشد، صفحه پمپ تار  یتیفعال  چیه  نه،ینور پس زم  ماتیاگر در مدت زمان مشخص شده در تنظ

شدن صفحه، پمپ   کیپس از تار  قهیدو دق(  Menu→ Utilities→Display Options-→ Backlightتنظیم مدت زمان )

روشن   یندارد. برا  یافتیدر  نیانسول  زانیبر م  یریثأ ت  این حالت.  شودیم  Standbyوارد حالت    یدر مصرف باتر  ییجوصرفه   یبرا

 . دیفشار ده  که صفحه نشان می دهد یاهر دکمه مپ،پ  شدن صفحه

 

 : دهدنمودار زیر اجزای سیستم تزریق پمپ را نشان می

 

 

 ست تزریق 

 

 

 

 مخزن 

 

 

 

 

 انسولین  پمپ
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 :Menuهای گزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Suspend Delivery:  متوقف کردن همه تزریقات انسولین 

 

2- Audio Option :صدا و ویبره پمپ  تتنطیما 

 

 

3-History  مشاهده گزارش روزانه، هفتگی و ماهانه : 

 

 

 

4- Reservoir & Tubingمخزن  :  تعویض ست و 

 

 

5- Insulin Settings :یمات انسولین  ظتن 
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Bolus Wizard Setup :ادامه  . این گزینه همیشه باید روشن باشد( 

 (.توضیحات در قسمت انسولین اصلاحی آمده است

 

 

Basal Pattern Setupتنظیمات انسولین پایه : 

 

 

 

Preset Temp Setup  :انسولین تعریف شده  موقت  پایه  مقدار  قبل  شرایط   جهت  از 

 یا بیماری خاص مثل ورزش

 

 

 

Preset Bolus Setup :های از قبل تعیین شده بولوس ین مقدار انسولین برای یتع 

 

 

 

Dual/Square Wave غذای چربیمات  ظ: برای تن  (Dual)    ریزه خواریو  (Square) 

 

 

 

 

Bolus Increment  :  مقدار بولوس یعنی با زدن دکمه بالا یا پایین مقدار  یرات  تغیتعیین 

 انسولین چند واحد کم یا زیاد شود.
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Max Basal/Bolus پمپ اجازه دارد تزریق کندبرای تزریق در ساعت یا هر بولوس : برای تنظیم حداکثر مقدار انسولینی که. 

 

 

 

 

Easy Bolusدهد با فشار دادن دکمه مشخص : با روشن بودن این گزینه پمپ اجازه می

 . ای افزایش دهید بولوس به صورت مرحله  پمپ مقدارروی 

 

 

 

Auto Suspend  :  پمپ به  باشد مثلا در حالتی که  روشن  نزنیم    12اگر  ساعت دست 

 شود. جهت جلوگیری از افت قند پمپ متوقف می

 

 

 

 

Bolus Speed  سرعت تزریق انسولین بولوس که تأثیری در مقدار بولوس یا محاسبه آن :

 ندارد.

 

 

 

6- Sensor Settings : این مدل پمپ سنسور همراه ندارد و این گزینه 

 کارایی ندارد. 
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7-  Event Markersزنید تا بعدا هنگام  : رویدادهای خاص را در حافظه پمپ علامت می

 ثیر دارند. أ تغییر قند خون ت عواملی در هها بفهمید چبررسی گزارش 

 

 

 

 

8-Remindersهایی مانند چک قند خون، موقع فراموش کردن : تعریف آلارم برای حالت

 شود. مییا برای یادآور تعویض ست استفاده  بولوس غذایی، کم شدن انسولین مخزن

 

 

 

9-Utilitiesهایی برای تغییر روشنایی صفحه، تنظیم ساعت و تاریخ: شامل گزینه . 

برای قفل کردن صفحه و تنظیمات که خصوصا برای جلوگیری از دستکاری    Blockگزینه  

 . کودکان کاربرد دارد

انجام می  :Self Testگزینه   داخلی  بررسی  آن پمپ  اصلی  تا مطمئن شود قطعات  دهد 

 .درست کار می کند چیزی شبیه تست سلامت سیستم

 دهد. دچار موردی باشد خطا می ک کردن خود است و در صورتی کهحال چه طور مداوم در که خود پمپ بنکته این

 جانشینی.  یدرات به صورت گرم یا واحدهبرای تعیین نرخ کربو Carb Unitگزینه 

 های دیگر که چون پمپ سنسور ندارد کاربردی نیستند. تغییر زبان پمپ و گزینه گزینه

 

 

10- :Training Demoها را بدون تغییر در  ای برای کارشناس دیابت که آموزشزینه گ

 . مقدار انسولین انجام دهد
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  Basal Insulinانسولین پایه  

ی هدف، زمانی که در محدوده (BG) روز برای حفظ قند خونای« است که بدن در طول شبانهنسولین پایه، انسولین »زمینه ا

یکی از بهترین مزیت پمپ این است که مانند روشی مشابه در بدن شخص دارای پانکراس   .شود، به آن نیاز داردغذا خورده نمی

یک رابط   از طریقچکانی  قطره  طوررا به  ساعت    24در طول  انسولین    ارائه مداوم  عمل کرده و میزان انسولین پایه،  یعی  طب

بین  یعنی برای حفظ عملکرد مناسب بدن در وضعیت ناشتا ) .دهدانجام می  گیردکه زیر پوست قرار می )کانولا(  پلاستکی ظریف

 کند. وعده های غذایی و در طول شب، زمانی که غذا نمی خورید( امکان پذیر می

 

توانید چندین الگوی دهد که در پمپ شما میانسولین سریع الاثر در پمپ عملکرد انسولین پایه را انجام میچکانی  تزریق قطره 

  ها با کمک پزشک و براین دوز  .های مختلف در ساعات مختلف روز تنظیم کنید الگو را با نرخ  هر  انسولین پایه داشته باشید و

های فرد دیابتی و  با داده  یا پزشک  این مرحله را کارشناس آموزششود.  ها تنظیم میاساس نتایج قند خون ناشتا و بین وعده

 Basal Pattern را زده و در قسمت  Insulin Setting شده وسپس گزینه Basal وارد گزینهدهد.  قوانین مربوطه انجام می

Setup   گزینه Basal1 بازه  یا یک های متفاوت  توانید چندین بازه زمانی با دوزکه می  نظیمات انسولین پایه را وارد می کنیمت

 ( شود.میمقدار انسولین پایه را براساس نیاز روزانه و توصیه پزشک تنظیم تعریف کنید. )زمانی  

 

)افزایش قند خون( جلوگیری   د خون( یا هایپرگلیسمین)افت ق  دوز پایه انسولین باید به طور دقیق تنظیم شود تا از هیپوگلیسمی

 شود.

ندد که سطح قند خون بیش از حد نرمال پایین  یوپ وقوع میه  هایپوگلیسمی زمانی ب :(کاهش قند خونچیست )  هایپوگلیسمی

 د.  باش کند با علائم و درمان هایپوگلیسمی آشنا میهر فردی که از انسولین استفاده می بیاید.

تهوع و   -بی حسی   -حس سوزش و خارش  ،ضعف و گرسنگی - لرزش –تعریق  -سردرد و گیجی   ی:معلائم اصلی هایپوگلیس 

 . مکان  و زمان درك در اختلال –تند شدن ضربان قلب  ،استفراغ

 ؟ ( چه باید کردافت قند در هنگام هایپوگلیسمی )

  . گرم کربوهیدرات درمان را آغاز نمایید  15در شرایطی که قند خون افت کرده باشد با مصرف  -2ید. قند خون را چک نمای -1 

اگر قند خون  -4  . نیستدقیقه چک نمایید اگر به حد نرمال رسید درمان فوری نیاز    20تا    15دوباره قند خون را بعد از   -3

اگر    -5.  دقیقه چک نمایید  15گرم دیگر کربوهیدرات استفاده نماییـد و دوبـاره قنـد خـون را بعـد از    15نرمال نشده بود  

منبع غـذایی پـروتئین نیـز عـلاوه بـر کربوهیدرات استفاده    هایپوگلیسمی چند ساعت بعد از صرف غذا نیز وجود داشت باید از

 .نمایید

. مهم  وجود بیایده  انسولین وقفه ای ب   تزریقکه در    فتداگلیسمی هنگامی اتفاق میهایپر  :  (افزایش قند خون)  گلیسمیهایپر

می افزایش  قند خون  نرسد  بدن  به  انسـولین  اگر  بدانید  است که  نشود کتویاین  که درمان  و در شرایطی     دیابتی  اسیدوزابد 

(DKA )افتد.  اتفاق می 

 .  شکم در درد –  بدن خشکی –  تنفس در اشکال – الودگی خواب –تهوع و استفراغ  ی:اسیدوز دیابتعلائم اصلی کتو

 ؟هنگام افزایش قند خون چه باید کرد
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پمپ خود را چک   -3.  بود مقدار کتون را نیز در ادرار بررسی کنید  240اگر قند خونتان بالاتر  -2 قند خونتان را چک نمایید -1 

پزشک    اگر قند خونتان کماکان بالا بود یک تزریق با انسولین سریع الاثر انجام دهید و با -4بیابید.    نمایید و سعی کنید اشکال را

 بگیرید. متخصص خـود تمـاس 

 پیشنهاد درمانی عوامل به وجود آورنده 

 خالی بودن سرنگ انسولین 
فحه نمایش اولیه و خود سرنگ مخـزن انسـولین را از نظـر مقـدار باقی مانده انسولین  ص

 . بررسی کنید در این شرایط بلافاصله سرنگ مخزن انسولین را تعویض نمایید

شت انسولین از محل تزریق ن

یا قطع  و یا قطع ست تزریق 

 ارتباط ست و پمپ 

وجود نشتی مورد بررسی قـرار دهیـد و همچنـین اتصال ست و پمپ    ت تزریق را از نظرس

 . و رابط را نیز بررسی نمایید

 . لافاصله ست تزریق را تعویض کنیدب انسداد ست

اشتباه در نحوه استفاده از  

 دستگاه 

ن شوید که حباب هوا در سرنگ مخزن انسولین وجود ندارد قند خون را بطور دائم  مطمئ

مطمئن شوید که    . لوس را ارزیابی نماییدوچک نمایید و با این کار مقدار انسولین بازال و ب

  - سرنگ مخزن انسولین خالی نیست و همچنین ساعت دستگاه نیز درست تنظیم شده است

احتمال نشت انسولین را از سـت بررسـی نماییـد تمـامی محـل اتصـالات را از نظـر احتمال 

وجود قطعی مورد بررسی قرار دهید. بـاطری را از نظـر میـزان عمر آن و نحوه جایگذاری 

ست تزریق را از نظر تحت   -بررسـی کنیـد و در صـورت نیـاز بـاطری را تعویض نمایید  

یا مسـدود بـودن آن بررسی نمایید و مطمئن شوید که پمپ در حالت قطع موقت  فشار  

از نظر  تاریخ مصرف و شفافیت آن بررسی کنیـد و در صورت   نباشد خود انسولین را نیز 

 . سرنگ مخزن انسـولین و سـت را فـورا تعویض نمایید ،مشاهده هر گونه اشکال

 برنامه ریزی نادرست
لوس را بررسی کنید و حافظه دستگاه را نیز از نظر بازال موقت  ومقدار انسولین بازال و ب

 . حتما مورد باز بینی قرار دهید

 

برای شرایط خاص مانند زمان بیماری، ورزش و... تنظیمات خاصی انجام می شود تا از هایپرگلیسمی یا هایپوگلیسمی جلوگیری 

ساعت    24دقیقه تا  30  که از  ب کرده  انتخارا     Temp Basalشده و سپس گزینه    Basalشود. برای این تنظیمات ابتدا وارد  

 توانیم انسولین پایه را افزایش یا کاهش دهید. می

 

 Bolus Wizard  بولوس  غذایی

 پمپ، با تقلید از پانکراس یک فرد سالم در شرایطی که مشغول صرف غذاست، انسولین مورد نیاز را به بدن منتقل می کند.  

، از جمله: میزان هضم و جذب نوع غذایی که در یک وعده مصرف  تاثیر مستقیم غذا بر قند خون به عوامل زیادی بستگی دارد

 شود. می

 Bolusو گزینه    تخابانرا     Bolus Wizard Setupگزینه    ،شده   Insulin Settingو سپس وارد    Bolus  برای اولین بار وارد

Wizard   شود. بعد از آن در صفحه اصلی وارد را روشن کرده و مراحل بعدی توسط کارشناس آموزش انجام میBolus    شده و

Bolus Wizard    خون  عدد قندو به ترتیب    انتخاب کنیدرا(BG)     و سپس عدد کربوهیدراتCarbs    )برحسب گرم یا واحد(
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سولین محاسبه شده را نتا پمپ ا  زنیدرا می  Deliverو    Nextمقدار بولوس را پمپ محاسبه کرده و در آخر  .  کنیدرا وارد می

 ید. امیق نتزر

نید  تعیین کطول زمانی که  در  حظه و بخشی دیگر را  همان لرا در    نانسولیخشی از  ب کنید پمپ برا انتخا  Dualاگر گزینه  

 کند. تزریق می

 اید تزریق خواهد شد. ردهکن محاسبه شده در طول زمانی که مشخص م انسولیتخاب کنید تمارا ان Squareگر گزینه ا

 

 

 

 

 

 

 : از پمپ وری بهترهراه های بهر

 یا از سنسور اندازه گیری مداوم قندخون استفاده کنید. بار در روز قندخون را اندازه بگیرید  4-6حداقل  •

 . یدجام دهتی انبه درسبوهیدرات را  و شمارش کرسعی کنید برای صرف غذایی خود برنامه غذایی خاصی داشته باشید   •

 .(استگرم   15واحد کربوهیدرات معادل 1) تواند به صورت واحد یا گرم باشد. شمارش کربوهیدرات می •

 لطفا برای یادگیری شمارش کربوهیدرات به کارشناسان تغذیه مراجعه کنید.  •

 در جدول زیر حدود قند خون مطلوب توسط پزشکان ارائه شده است:

 

 

 

 

 

 

کربوهیدرات غذای مصرفی خود را محاسبه خواهید کرد.  مارش گرم کربوهیدرات: در این روش شما تعداد دقیق گرم  ش •

ه  ها بهای بسیار خوبی برای شمارش کربوهیدرات های راهنمای غذا، ابزارها و کتابهای ارزش تغذیه، فهرست برچسب 

 روند. شمار می

های جانشینی معروف  دهد که به گروههای غذایی را مورد استفاده قرار میاین روش گروه شمارش واحد کربوهیدرات: •

 کربوهیدرات است.  یک واحدکربوهیدرات معادل  گرم  15های آمریکایی هر  هستند. طبق استاندارد

  mg/dl 120-80 قبل از صرف غذا 

  mg/dl 180کمتر از  دو ساعت پس از صرف غذا

 هنگام خواب
ابتدا   اید  قند شدید شده  کاهش  دچار  اگر 

 درمان کرده و سپس به رختخواب بروید 

 mg/dl 100بیشتر از  صبح 2-3ساعت 
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 گذارند: ثیر میأ غذاهایی که بر میزان قندخون ت

 .شکر( ای، میوه ها، سبزیجات، شیر و مواد نشاسته)  هاکربوهیدارت 

زمانی    نبیشتری فاصله  در  که  قندی  ساعت  15میزان  دو  تا  می  دقیقه  خون  جریان  وارد  غدا  صرف  از  خوردن شودپس  از   ،

 گیرد. ها نشأت میکربوهیدارت 

 ها: پروتئین

اثر آن چند ساعت پس از خوردن و نه    ها تأثیر کمی بر میزان قند خون داشته و معمولاا گلوکز حاصل از مصرف پروتئین و چربی

 شود.بلافاصله پس از آن پدیدار می

 ها این قابلیت را دارند که سرعت تبدیل کربوهیدرات به گلوکز را پایین بیاورند. ها و چربیپروتئین

نی  یتوانند میزان قند خون را تحت تأثیر قرار دهند. مصرف زیاد مواد غذایی پروتئپروتئین ها اگر در مقادیر زیاد مصرف گردند می

شود پس از صرف  ها و وقوع افزایش قندخون تأخیری گردد. توصیه میر در جذب کربوهیدراتیتواند موجب تأخمیا چرب  ی

 را تحت کنترل داشته باشید.  قند خون را چک کنید و افزایش آن چنین غذاهایی مرتباا 

 دهند. ها تشکیل میهای غذایی که قسمت اعظم آن را کربوهیدراتبرای انطباق میزان انسولین با وعده :مالنر  بولوس  

 

 

 

 

 

 کند. را اولین بار روشن می Squareو  Dual حالتکارشناس آموزش 

 :(Squareیک بولوس نرمال به همراه یک بولوس  )  Dualبولوس  

 Bolusهنگامی که در قسمت    ی،چرب  ، پروتئین وبرای هماهنگی بهتر میزان انسولین با وعده های غذایی حاوی کربوهیدرات

Wizard  از انسولین اصلاحی را همان لحظه و مابقی    بخشی  در این حالتشود.  این گزینه دیده می  دمراحل قبل را انجام دادی

 کند. را طی زمانی که برایش تعیین می کنید تزریق می
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 : Squareبولوس  

تحت پوشش قرار دادن غذاهایی که طی   - برطرف کردن مشکل هضم کند غذا -پرچرب  بسیار تحت پوشش قرار دادن غذاهای

 ها مهمانی ها و عنوان مثال در جشن ه ب )ریزه خواری( شودمدت طولانی مصرف می

 ساعت منتقل کند.  8دقیقه تا  30تواند طوری تنظیم شود که انسولین را طی مدت زمانی از بولوس می منویاین 

 

 

 

 

 

 

های قبلی دریافت شده را نیز در  میزان باقی مانده انسولین های فعال از بولوس   :(Bolus Wizard Setup)  بولوس هوشمند

کند تا افزایش میزان قند خون پس از صرف غذا را با محاسبه درست درمان کنید  حافظه خود دارد، این ویژگی به شما کمک می

و در نتیجه تخمین نادرست، دچار افت قند خون نگردید. زمانی که میزان قند خونتان بالاتر از حد مطلوب قرار داشته باشد،  

 یز به حساب می آورد. این امر باعث جلوگیریبرنامه بولوس هوشمند به طور خودکار مقدار انسولین فعال موجود در بدنتان را ن

شود، می گردد. تنها محاسبه کننده دوز انسولین، که از وقوع هیپوگلیسمی که در نتیجه دریافت بیش از حد انسولین ایجاد می

را می امکان  این  برای  به شما  امر خود  این  برای خود مقادیر مختلف مطلوب قند خون را تعریف کنید،  تا در طول روز  دهد 

 دستیابی به کنترل بهتر قند خون مطلوب خواهد بود.
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 مراحل نصب و راه اندازی پمپ 

 

)حتما    به وسیله گیره پمپدر جهت ساعتگرد  درپوش جای باتری را  سپس    و  یدباتری مناسب را در پمپ قرار ده  -1

بچرخانید تا زمانی که خط درپوش به صورت افقی قرار (  استفاده شودغیرشارژِ  ولت   5/1آلکالاین  لیتیم یا    قلمی   باتری

 :گیری باتری در پمپ در شکل زیر آمده استنحوه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 را بزنید.  nextو گزینه خاب تزبان، تاریخ و ساعت را ان ه، پس از قرارگرفتن باتری پمپ را روشن کرد -2

که  است  بیانگر این . کنیدرا مشاهده می ”Rewinding message“پیام   ، تاریخزمان و زبان و س از تنظیم کردن پ  -3

کنید که  را دریافت می  Start Upپیام  کشد و پس از آن    چند ثانیه طول می   .در حال پایین رفتن است  پمپپیستون  

 . برویدرا زده و به مرحله بعد   okگزینه 

 مراحل زیر را طی کنید:  ، برای ویرایش زمان و تاریخ  -4

 

Menu-→ Utilities-→ Time & Date 

 

( است Bolus Wizard)   ( و تنظیمات انسولین اصلاحی یا بولوس غذاییBasal Insulinتنظیمات انسولین پایه )  -5

 شود. که توسط پزشک یا کارشناس آموزش انجام می

 

کارشناس   : در ابتدا باید سایز مناسب ست تزریق را انتخاب کنید که با مشورتنصب ست تزریق و پر کردن مخزن -6

گفته   3تاریخ مطمئن شوید که در مرحله    قبل از نصب ست و مخزن از صحیح بودن زمان و  شود.آموزش انتخاب می

 شده است.  

به بدن متصل است، وارد پمپ نکنی انجام این کار ممکن است منجر به تزریق ناخواسته  د.هرگز مخزن را در حالی که لوله 

  3  به اندازه مصرف روز مخزن و ست تزریق را تعویض کنید. مخزن را    3حتما بعد از    .باعث افت قند خون شود  یاانسولین شود  

 روز است.(  3ادل مصرف ایه مع پ برابر انسولین  6)معمولاا   کنید. پر سریع الاثر ولین نسفقط با ا و روز
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 قبل از پرکردن مخزن در دمای محیط قرار دهید تا خطر ایجاد حباب هوا کاهش یابد. دقیقه  30تا  20انسولین را  •

 .و هواگیری مخزن پر کردن مخزن •

 . دهید قرار در پمپرا مخزن  •

 .شودهای ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل رابط را در جهت عقربه .دهید قرارابط لوله را به آرامی روی مخزن ر •

 قیست تزر بطراپر کردن  •

 

 برای تعویض ست و مخزن مراحل زیر را در پمپ طی کنید:  

Menu -→ Reservoir & Tubing-→New Reservoir → Load→ Next→ Fill→Fill now 

 

 ظاهر شود  Nextمخزن رسیده و کلمه    انتهایداشته تا موتور به  را نگه Loadگزینه 

 

 

 

 

 

 

دیده  لوله  یدر انتها انسولین نشود و قطرات دهیدر لوله د یی حباب هوا چیکه ه یو تا زمان   دیرا انتخاب کن Fill نهیگزسپس 

 . دیرا انتخاب کن Next گزینه پس از ظاهر شدن قطرات، .دیآن را نگه دارشود 
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بینید نصب کنید. حتما قبل از نصب محل را  هایی که در تصویر میدر محل   های کارشناس آموزشاکنون ست را طبق آموزش 

 عفونی کنید.  د با پد الکلی ض

 

 

 

 

 

 

و   6mm=0.300uسایز برحسب سایز ست تزریق که توسط کارشناس آموزش گفته شده است )ست روی بدن پس از نصب 

 ب کنید.انتخارا  Fill Nowرا وارد کرده و در آخر گزینه ( 9mm =0.500uسایز 

 

 

 

 

 

 

 نکات مهم: 

گیت  یـا  ، ام آر آی  مپ در اماکنی که دارای میدان مغناطیسی شدید است نباید قرار گیرد . لذا قبـل از سـی تـی اسـکنپ 

 . جدا شود از بدن باید فرودگاه 

های پزشکی اطلاعات مهمی  کارت فوریت د.های پزشکی ارائه شده همراه دستگاه را همراه داشته باشیهنگام سفر، کارت فوریت

سیستم  مورد  میدر  ارائه  هواپیما  در  پمپ  از  استفاده  و  فرودگاه  امنیتی  دستورالعمل  د.دههای  رعایت  کارت  عدم  روی  های 

 .های پزشکی ممکن است منجر به آسیب جدی شودفوریت

 هنگام سفر با هواپیما موقع بلندشدن و فرود هواپیما قند خون را حتما  چک کنید. 

 کنید. را جدا برای استحمام حتما آن

 کار مراحل زیر را طی کنید:  برای این.  جدا کنید به شرط نظارت بر قند خون توان به مدت یکساعت از بدنپمپ را می

 شوید Menuوارد  -1

 را تایید کنید.  Yesو گزینه  را زده Suspend Deliveryگزینه  -2
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 ست را از روی شکم جدا کنید.  -3

 را بزنید. Resumeست را به محل نصب ست تزریق وصل کرده و گزینه طبق آموزش کارشناس و برای اتصال مجدد 

 

  هشدارهای پمپ: 

 هشدار تمام شدن باتری برای جایگزین کردن باتری  •

 

 

 

)که    رسد.واحد می  20به  هنگامی که    هشدار مقدار انسولین موجود در مخزن   •

 ( یا هشدار زمان بگذارید  میتوانید در تنظیمات این مقدار را تغییر دهید

 

 

 

هشدار مسدود شدن مسیر انسولین در ست تزریق که باید سریعا ست را تعویض   •

 کنید. 

 

 

 

 اید و ناتمام رها کرده اید. شده menu→ Bolusوارد بابت اینکه هشدار  •
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